STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG

MODE D‘EMPLOI

Avant d'utiliser I'appareil, lire attentivement cette
notice et la conserver précieusement.
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1. DESCRIPTION DU VAPORISATEUR MIGHTY

Contenu de la livraison :

Bloc
d’alimentation

\ Moulin a herbes

Accessoire de remplissage

1 jeu de joints de
rechange

QQ Brosse de nettoyage

L
3pc. Tamis/

de rechange

" Coussinet a liquides

(accessoire disponible en option : adaptateur pour voiture 12 Volt)

Veuillez contréler si tous les composants sont effectivement contenus dans la livrai-
son. Si ce n'est pas le cas, veuillez en informer le Centre de Service Storz & Bickel.
En cas de probleme technique, de question sur I'appareil, de réparation, de recours
a la garantie Iégale ou pour faire recycler l'appareil, les clients des USA et du
Canada sont priés de s'adresser a :

Storz & Bickel America, Inc. - 1078 60th Street, Suite A - Oakland, CA 94608

Tél.: 510-451-1553 - Fax: 510-451-2053 - email: service-america@storz-bickel.com

Tous les autres clients sont priés de s’adresser a :
Storz & Bickel GmbH & Co. KG - Rote Strasse 1 - 78532 Tuttlingen, Allemagne

Tél.: +49-7461-969707-0 - Fax +49-7461-969707-7
email: service@storz-bickel.com
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1. DESCRIPTION DU VAPORISATEUR MIGHTY

Eléments fonctionnels Vaporisateur MIGTHY :

Embout

Chambre de remplissage
Unité de refroidissement

Affichage
température effective

Bouton de réglage de la
température plus

Bouton de réglage de la
température moins

Plaque signalétique )
(a l'arriére de I'appareil) Affichage
température

de consigne

Interrupteur (ON/OFF)
Affichage de charge de
batterie
Prise pour chargement Outil pour chambre de remplissage

(en dessous de la plaque signalétique)




2. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire scrupuleuse-
ment et entierement les
consignes de sécurité sui-

vantes avant de mettre
I'appareil en marche.

Ce Mode d‘Emploi est un compo-
sant essentiel du vaporisateur et
du bloc d’alimentation et doit étre
remis a l'utilisateur.

Respecter scrupuleusement les in-
structions qu’il contient en raison

Signification des symbols

< E © b O

collecte séparée.

(@)
m

Respecter le Mode d‘Emploi !

Consignes de sécurité !
Respecter impérativement les indications signalées par ce
symbole afin d‘éviter des accidents ou des dommages matériels.

Notes/Recommandations !

Les indications signalées par ce symbole vous expliquent la
technicité de I'appareil ou vous donnent des astuces supplémen-
taires pour la manipulation du vaporisateur.

de leur extréme importance pour
la sécurité pendant I'installation,
I'utilisation et I'entretien du vapo-
risateur et du bloc d’alimentation.

Veuillez conserver soigneusement
cette brochure afin de la consulter
a tout moment.

Vous pouvez télécharger la versi-
on la plus récente Mode d’Emploi
du MIGHTY sur le site www.storz-
bickel.com.

Symbole du fabricant - le nom et I'adresse du fabricant sont
mentionnés a codté du symbole.

Lappareil a été mis sur le marché aprés le 13 ao(t 2005. Il ne
devra pas étre jeté avec les ordures ménageres. Le symbole d’un
conteneur a ordures barré d’'une croix signale I'obligation d’'une

Signe de conformité européen :
Ce signe indique que le fabricant garantit la conformité aux lignes

directrices applicables et les normes de I'Union européene.
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2. CONSIGNES DE SECURITE

— Nationally Recognized Testing Laboratory :
i'/@ (Laboratoire d‘essais reconnu a I'échelle nationale) : les exigences
s complémentaires EN 60335-1 ont fait I'objet d‘essais sur la base
de la norme UL 499 et CAN/CSA-C22.2 n° 64.

Sécurité et fabrication controlées par le centre de contrdle
technique TUEV SUED Allemagne

Attention ! Surfaces chaudes !

Ne pas toucher les pieces métalliques !
e
—
2

Conserver a |‘abri du rayonnement solaire.

Eviter d’exposer a I'eau et protéger de I'humidité.

= Courant continu

Les symboles suivants s’appliquent au bloc d’alimentation :

D Appareil de la classe de protection Il

“ UL Recognized Component Mark : Ce symbole atteste que les
composants correspondants sont agréés UL.

R HS Restriction d'utilisation de certaines matieres dangereuses dans
o les appareils électriques et électroniques

Efficiency Level 5

Rendement du bloc d’alimentation
F@ Symbole d’agrément FCC

(agrément radiotechnique USA)

Les appareils portant ce symbole ne doivent étre utilisés qu'a
I'intérieur (environnement sec).

7
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2. CONSIGNES DE SECURITE

Consignes de sécurité

» En raison du danger potentiel
qu'ils représentent, tenir les
emballages (sachets plastiques,
cartons, etc.) hors de portée des
enfants.

» Les personnes dépendantes ne
devront étre autorisées a utiliser
I'appareil que sous surveillance
constante. Ces personnes méses-
timent souvent les dangers (par
ex. strangulation avec le cordon
du bloc d’alimentation), ce qui
peut entrainer un risque de bles-
sure.

» Lappareil contient de petites
pieces. Ces petites pieces peuvent
bloquer les voies respiratoires et
entrainer un risque d’asphyxie.
Veillez a toujours garder le vapori-
sateur et les accessoires hors de
portée des bébés et des jeunes
enfants.

» Pour charger la batterie, n'utiliser
que le bloc d’alimentation fourni
avec le vaporisateur ou l'adapta-
teur pour voiture 12 V de Storz &
Bickel disponible en option. Luti-
lisation d’autres composants est
susceptible d’abimer la batterie.

» En cas de doute, faire contro-
ler I'installation électrique
par un professionnel qui la
délarera conforme au respect des
consignes de sécurité locales.

» En cas de dérangement pendant
le fonctionnement, débranchez
immédiatement |‘appareil en

retirant le bloc d’alimentation de
la prise.

Déroulez entierement le cordon
du bloc d’alimentation sur toute
sa longueur (éviter I'enroulement
et les superpositions du cordon
du bloc d’alimentation). Protéger
celui-ci contre les chocs, ne pas
I'endommager et le tenir hors

de portée des enfants, éloigner
des liquides ou des sources de
chaleur. Ne jamais trop serrer

le cordon du bloc d’alimentation
en I'enroulant, ne pas le tirer au
dessus d‘arétes tranchantes, ne
jamais I'‘écraser ni le plier. Sile
cordon du bloc d’alimentation est
endommagé, le faire remplacer
par notre Centre de Service. Ne
jamais réparer le cordon du bloc
d’alimentation soi-méme !

» Nous décommandons I‘utilisation

de multiprises et/ou de rallonges
électriques. Si cela devait
toutefois s‘avérer absolument
indispensable, utiliser exclusi-
vement des produits possédant
un certificat de qualité (comme
NF, UL, IMQ, VDE, +S, par ex.
etc.) dont la puissance indiquée
dépasse les besoins en énergie
(A = ampere) des appareils bran-
chés.

» Apres usage, ne ranger le vapori-

sateur que sur une surface plane
stable. Utiliser I'appareil & une
distance convenable de sources
de chaleur (four, cuisiniére, che-
minée, etc.) et dans un endroit




2. CONSIGNES DE URITE

ou la température ambiante ne
peut pas descendre sous +5°C
(+41°F). Stocker le vaporisateur
et le bloc d’alimentation dans

un endroit sec, protégé des
intempéries et hors de portée des
enfants ou des personnes non
autorisées. N'installer I'appareil
en aucun cas dans une piece
humide (salle de bain, etc.).

» Ne faites pas fonctionner le
vaporisateur a proximité d’objets
inflammables tels que rideaux,
nappes ou papier.

» Tenez le vaporisateur et le
bloc d’alimentation éloignés
des animaux domestiques (par
ex. rongeurs) et des nuisibles.
Ceux-ci pourraient endommager
Iisolation du cordon du bloc
d’alimentation.

» Seul notre Centre de Service
est habilité a effectuer des
réparations sur le vaporisateur
ou le bloc d’alimentation. Une
réparation non professionnelle
réalisée sans piece d‘origine
peut représenter un danger pour
l‘utilisateur.

» Danger de mort en cas d‘ouver-
ture du bloc d’alimentation en
raison de la mise & nu des
composants et branchements
conducteurs de tension.

» Ne réparez ni transportez sous
aucun prétexte le vaporisateur si
le bloc d’alimentation est encore
branché.

» Ne mettre en aucun cas le vapo-
risateur et le bloc d’alimentation
en service si le cordon du bloc
d’alimentation est défectueux.

» Ne pas insérer d'objets dans les
ouvertures de l‘appareil.

» Ne pas laisser le vaporisateur
chauffer sans surveillance. Aprés
usage, éteindre chauffage.

» Ne jamais recouvrir, boucher ni
colmater les fentes de ventilation
et l'ouverture d‘échappement
d‘air du vaporisateur pendant son
fonctionnement ou la phase de
refroidissement.

ﬁ Risque de bralure !

» Ne pas toucher la chambre de
remplissage métallique quand
celle-ci est chaude.

» Nettoyer le vaporisateur et le bloc
d’alimentation exclusivement
avec un chiffon sec ou éventuelle-
ment humide, jamais dans I‘eau,
et exclusivement aprés avoir
préalablement débranché le bloc
d’alimentation et mis le vaporisa-
teur hors tension. Ne plonger en
aucun cas le vaporisateur ou le
bloc d’alimentation dans de I'eau
ou tout autre liquide, ne jamais les
nettoyer avec un jet d‘eau ou de
vapeur direct ou indirect.

» Ne pas utiliser le vaporisateur
ou le bloc d’alimentation dans un
endroit humide ou mouillé.




2. CONSIGNES DE SECURITE

» Ne pas exposer le vaporisateur ou
le bloc d’alimentation a la pluie.
Ne pas utiliser dans le bain ou au
dessus de I'eau.

» Ne jamais toucher le vaporisateur
ou le bloc d’alimentation avec
des mains (ou parties du corps)
mouillées ou humides.

» Ne jamais mettre le vaporisa-
teur ou le bloc d’alimentation en
service si ceux-ci sont mouillés ou
humides. Si le vaporisateur ou le
bloc d’alimentation sont mouillés,
envoyez-les a notre Centre de
Service afin de vérifier que les
composants électriques ne sont
pas endommagés.

» Ne pas l'utiliser dans une atmos-
phere explosive ou inflammable.

» Ne jamais laisser des enfants ou
des personnes inaptes utiliser le
vaporisateur ou le bloc d’alimenta-
tion.

» Utiliser exclusivement des acces-
soires et piéces de rechange
d‘origine Storz & Bickel.

Le fabricant décline toute
& responsabilit¢ pour les
éventuels dommages ré-

sultant d‘une utilisation inappro-
priée, incorrecte ou irresponsable.

3. USAGE CONFORME

Le Vaporisateur MIGHTY fait se dé-
gager les ardbmes et les parfums des
herbes et composants végétaux men-
tionnés ci-dessous. La vaporisation
au moyen d‘air chaud libére les par-
fums et les ardmes qui peuvent étre
directement inhalés.

L'appareil ne devra étre utilisé qu'avec
les substances a vaporiser conseil-
lées. Le recours a d’autres substan-
ces est potentiellement dangereux

pour la santé.

Le Vaporisateur MIGHTY n’est pas
concu a la destination thérapeutique
ou médicale.




4. LISTE DE PLANTES

La liste ci-aprés passe en revue les
plantes appropriées a la vaporisation
dans le Vaporisateur MIGHTY.
Les parfums et les ardbmes de ces
matieres végétales étre vaporisées.*
Toute utilisation en divergeant est non
conforme et représente des dangers
potentiels.

La liste des plantes pouvant étre utili-
sées dans le MIGHTY est réguliere-
ment mise a jour sur le site www.
storz-bickel.com.

*Cette déclaration n'a pas été évaluée
par la FDA. Le Vaporisateur MIGHTY
n'est pas un produit médical et n'est
pas approprié pour diagnostiquer,
traiter, guérir les maladies ou prévenir
celles-ci.

e N
Nom de Désignation Partie de la
la plante botanique plante utilisée Température
Eucalyptus Eucalyptus globulus feuilles 130°C (266°F)
Houblon Humulus lupulus cones 154°C (309°F)
Camomille Matriarca chamomilla fleurs 190°C (374°F)
Lavande Lavandula angustifolia  fleurs 130°C (266°F)
Mélisse Melissa officinalis feuilles 142°C (288°F)
Sauge Salvia officinalis feuilles 190°C (374°F)
Thym Thymus vulgaris herbe 190°C (374°F)

\ J

ATTENTION :

En cas de problemes de
santé, consulter un médecin

ou un pharmacien. Certaines plantes

peuvent provoquer des allergies chez

certains utilisateurs ; dans ce cas il faut

impérativement les éviter.

N'utiliser que les parties des plantes
listées dans ce tableau et qui ont été
testées conformément aux regles de
la pharmacopée allemande ou euro-
péenne pour leur pureté et pour la
présence dagents pathogenes. On

peut ce procurer ces plantes, ou com-
posants, en pharmacie.*

Le respect des indications ci-aprés est
important pour le réglage optimum de
votre Vaporisateur MIGHTY avec les
matieres végétales utilisées pour vos
besoins personnels.

Le Vaporisateur MIGHTY n’est pas un
produit médical et n'est pas approprié
pour diagnostiquer, traiter, guérir les
maladies ou prévenir celles-ci médi-
cales.

1
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5. LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA VAPORISATION

La quantité des ardmes et parfums
libérés peut étre influencée par les
facteurs suivants :

1. Qualité: La concentration des
aromes et parfums contenus dans
les matieres végétales utilisées.

. Quantité : La quantité de subs-
tance a vaporiser dans la chambre
de remplissage.

. Surface : Plus les plantes sont fi-
nement hachées, plus on crée de
surface susceptible de libérer
aromes et parfums.

. Température : Plus la température
est élevée et plus les ardbmes et
parfums sont libérés en une fois.

Note : Augmenter la température ne
doit étre utilisé qu’en dernier ressort,
car les matieres végétales prennent
un godQttorréfié avec des températures
élevées.

La technique douce de libération des
aromes et parfums des plantes ne
brile pas les végétaux, ce qui permet
de répéter plusieurs fois le processus
de vaporisation avec le méme contenu
de la chambre de remplissage, en
fonction des quatre facteurs mention-
nés ci-dessus, jusqu‘a ce que tous les
ardmes et parfums soient épuisés.
L'absence de vapeur visible a tempé-
rature maximum signifie que la subs-
tance a vaporiser est entierement
consumée ; renouvelez alors celle-ci.
Pour un go(t plus agréable, il est pré-
férable de ne pas attendre trop long-
temps.

6. LE VAPORISATEUR MIGHTY

Déballer I‘appareil

Le carton contient tous les compo-
sants et le Mode d'‘Emploi qu'il faut
conserver pour le consulter a tout
moment.

Sortir le vaporisateur et les acces-
soires de I'emballage. Vérifier immé-
diatement si le vaporisateur, les ac-
cessoires, le bloc d’alimentation et la
fiche de l'appareil sont en bon état et
au complet. En cas de dommage, in-
formez immédiatement le vendeur ou
le fournisseur.

En raison du danger potentiel
qu‘ils représentent, tenir les

emballages (sachets plas-
tiques, cartons, etc.) hors de portée
des enfants.

Pour le respect de notre environne-
ment, ne laissez pas d‘emballage
dans la nature, veuillez les éliminer
conformément a la législation en
vigueur.

Nous recommandons de conserver
I'emballage d‘origine en vue d‘un
éventuel usage ultérieur (transport,
Centre de Service Storz & Bickel, etc.).

12
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6. LE VAPORISATEUR MIGHTY

Raccordement au réseau

Avant de brancher le vaporisateur,
vérifiez que les indications de la
plaque signalétique du bloc d‘alimen-
tation correspondent aux données du
réseau d‘alimentation local.

Tous les éléments de linstallation
électrique doivent satisfaire aux
consignes légales actuellement en
vigueur.

Le vaporisateur chaud doit étre ins-
tallé sur une surface solide, jamais
sur un substrat mou ou sensible a la
chaleur.

Assurez-vous que le cordon du bloc
d’alimentation ne puisse pas étre en-
dommagé par des coudes, un écra-
sement ou une traction.

Un branchement non
A conforme de l‘appareil peut
provoquer des accidents et
des dommages matériels pour les-
quels le fabricant décline toute res-

ponsabilité.

Application et utilisation

Le vaporisateur a été déve-
loppé et congu pour la vapori-
sation des matieres végétales
et des essences sélectionnés dans
une liste. Toute utilisation en diver-
geant est non conforme et représente

des dangers potentiels.

Qu'il s‘agisse de l'usage ou de I'entre-
tien, l‘utilisateur est tenu de toujours

respecter les instructions de ce Mode
d‘Emploi.

En cas de doute ou de panne, éteindre
immédiatement le vaporisateur et, en
cas d’utilisation du bloc d’alimentation,
débrancher celui-cide la prise secteur.
N‘essayez en aucun cas de réparer
vous-méme. Adressez-vous directe-
ment a notre Centre de Service.

Laisser refroidir le vaporisateur et le
bloc d’alimentation aprés usage avant
de les remballer.

Conservation

Stocker le vaporisateur et le bloc
d’alimentation dans un endroit sec,
protégé des intempéries et hors de
portée des enfants ou personnes non
autorisées.

Apres une panne

En cas d'utilisation du bloc d’alimenta-
tion, débranchez immédiatement ce-
lui-ci de la prise secteur, et veilleza ce
que personne ne puisse rebrancherle
vaporisateur sans qu‘on le remarque.

Avant toute opération d‘entretien,
éteindre le vaporisateur et débran-
cher le bloc d’alimentation de la prise
secteur.

Envoyer le vaporisateur en réparation
dans son emballage d‘origine ou cor-
rectement emballé a notre Centre de
Service.




6. LE VAPORISATEUR MIGHTY

Pannes éventuelles / Recherche des causes de défaillances

Défaillance Cause possible/Réparation

MIGHTY ne s’allume pas. S’assurer que la batterie du Vaporisateur MIGHTY est
bien chargée, ou bien faire fonctionner celui-ci aprés
avoir branché le bloc d’alimentation sur une prise secteur
en état de marche.

Sile vaporisateur ne fonctionne pas alors, c’est qu’il est
défectueux. Dans ce cas, débrancher immédiatement le
vaporisateur de la prise secteur et prendre contact avec
notre Centre de Service.

L'écran du MIGHTY affiche : | Température de batterie trop élevée. Laisser refroidir le

ERR001. vaporisateur.

L'écran du MIGHTY affiche : | Température de batterie trop basse. Laisser chauffer le
ERR 002. vaporisateur.

L'écran du MIGHTY affiche : | Le bloc d’alimentation est inadapté. Utiliser le bloc
ERR003. d’alimentation Storz & Bickel d’origine ou un adaptateur

pour voiture 12 V.

L'écran du MIGHTY affiche : | Le vaporisateur est défectueux. Dans ce cas, débrancher

ERR 004.

immédiatement le vaporisateur de la prise secteur et
prendre contact avec notre Centre de Service.

Si les consignes ci-dessus
restent inefficaces, et en cas

de probléme ou de panne non
décrits, dans le présent Mode d'‘Em-
ploi, débrancher immédiatement le
bloc d’alimentation de la prise secteur
et informer sans tarder notre Centre

de Service.

Ne pas ouvrir le vaporisateur
ouleblocd’alimentation! Sans

outil spécial niconnaissances
spécifiques, toutetentatived’ouverture
de ces deux unités entrainera leur
détérioration. Unetelletentative entrai-
neraitla perte de votre garantie Iégale.

N‘essayez en aucun cas de réparer
vous-méme. Adressez-vous directe-
ment a notre Centre de Service.

Réforme

Ne pas jeter le vaporisateur ou
le bloc dalimentation comme de
simples déchets ménagers s'ils ont
subi un dommage irrémédiable.
Ceux-ci étant composés de pieces
de qualité, entierement recyclables,
ils doivent étre déposés au point
de collecte pour recyclage habi-
tuel pour votre domicile, ou étre
retournés a notre Centre de Service.

14



7. MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Ne pas laisser [Iappareil
chauffer sans surveillance.

Le Vaporisateur MIGHTY doit
étre installé sur une surface solide,
plane, stable etrésistante alachaleur;
jamais sur un substrat mou ou facile-
ment inflammable. Vérifiez que la ten-
sion de réseau est bien celle indiquée
sur le bloc d‘alimentation. Le bloc
d‘alimentation et le cordon doivent
étre en parfait état. Ne branchez le
bloc d’alimentation que sur une prise
conforme.

7.1. Chargement de la batterie

Indication d’affichage de charge de
batterie :

L'affichage de charge de batterie est
indiqué par un symbole de batterie
avec six champs de charge. En cas
de batterie pratiquement déchargée,
le cadre de batterie se met a cligno-
ter ; le cadre et les six champs sont
visibles si la batterie est en état de
charge complete.

En fonction de I'état de charge, un
nombre plus ou moins élevé de
champs de charge devient visible.

CTT T

Affichage de charge de batterie
Avant toute utilisation ou
toute charge, vérifiez sile boi-
tier du vaporisateur et si celui
du bloc d’alimentation ne sont pas
endommagés. Ne pas utiliser ou

charger le vaporisateur ou le bloc
d’alimentation si ceux-ci sont abimés.

La charge du produit neuf s’éléve
jusqu'a 80%. Laissez la batterie se
charger complétement avant la pre-
miére utilisation.

Le temps de charge de la batterie est
fonction de son ancienneté et de sa
capacité résiduelle, il est d'environ
deux heures en cas de batterie vide.

Branchez le bloc d’alimentation sur la
prise de chargement du vaporisateur,
puis sur une prise secteur adaptée.

Remarque : au branchement du bloc
d’alimentation, I'écran s’éclaire et le
vaporisateur se met a vibrer briéve-
ment. Ceci a une fonction de contréle
de fonctionnement, et signale que le
processus de charge commence.

Laffichage de charge de batterie
s'éclaire et commence a clignoter, ce
qui signifie que la batterie se charge.
Celle-ci une fois complétement char-
gée, laffichage de charge de batte-
rie cesse de clignoter et affiche I'état
de charge (pleine charge = les six
champs visibles).

Une fois la charge terminée, débran-
chez d’abord le bloc d'alimentation
de la prise avant de le débrancher du
vaporisateur.

1!
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7. MISE EN SERVICE ET UTILISATION

La batterie peut aussi étre
chargée au moyen de I'adap-

tateur pour voiture 12 V dispo-
nible en option. Branchez I'adaptateur
pour voiture 12 V sur la prise de rac-
cordement au secteur du vaporisateur
puis surune prise 12V adéquate ou un
allume-cigare. Charge et conclusion
du processus de charge analogues a
celles décrites pour le bloc d’alimenta-
tion (voir 7.1. «Chargement de la bat-
terie»).

Raccordement du vaporisateur au
bloc d’alimentation ou a I'adaptateur pour

voiture 12 V
d’'usure spécialement confec-

tionnées, et qui ne peuvent

étre changées que par Storz & Bickel
aprées envoi du Vaporisateur MIGHTY.

Les batteries sont des pieces

Toute tentative de renouveler les bat-
teries par ses propres moyens est po-
tentiellement risquée et entraine I'in-
validation des droits a garantie l1égale,
la responsabilité¢ de Storz & Bickel
n'étant alors aucunement engagée.

Fonctionnement avec branche-

ment secteur

Méme si sa batterie est complétement
déchargée, le Vaporisateur MIGHTY
peut étre mis en service au moyen
du bloc d’alimentation ou de I'adapta-
teur pour voiture 12 V. Procédez alors
comme décrit sous 7.1. «Chargement
de la batterie» et mettez ensuite le
vaporisateur sous tension.

Arrét automatique

L'arrét automatique permet d’écono-
miser la batterie, si bien que le vapo-
risateur peut étre utilisé longtemps
entre deux charges.

Lappareil s’arréte automatiquement
une minute apres la derniére activa-
tion de touche ou la derniére utilisa-
tion. L'arrét du vaporisateur est signa-
|é par une vibration breve.

rupteur (ON/OFF) en cours
de fonctionnement permet de

réinitialiser I'arrét automatique pour
une durée de une minute.

Une activation bréve de l'inter-

7.2. Procédure de chauffe

Mettre I'appareil sous tension (il est
conseillé de faire chauffer le vaporisa-
teur avec la chambre de remplissage
chargée et I'unité de refroidissement
montée). A cet effet, activer I'interrup-
teur orange (ON/OFF) pendant au
moins une seconde. Le vaporisateur
signale la mise sous tension par une
bréve vibration. Aucune vibration
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n'est toutefois déclenchée en cas
d’erreur.

Lécran signale le processus de
chauffe par affichage de la tempé-
rature effective et de la température
de consigne. Régler la température
souhaitée au moyen des touches de
température a gauche et a droite de la

7.3. Réglage de la température

Affichage température de
consigne

Bouton de réglage de la
température moins —_

Affichage de charge de
batterie

La température peut étre réglée entre
40°C et 210°C (104°F et 410°F) (voir 4.
«Liste de plantes »).

En actionnant le bouton plus, vous
augmentez la valeur de consigne, en
actionnant le bouton moins, vous la
diminuez. En appuyant briévement
le bouton plus ou moins, vous modi-
fiez & chaque pression les valeurs
de consigne de 1 degré en fonction
du sens sélectionné. Une activation
longue du bouton plus ou du bou-
ton moins fait défiler les valeurs de
consigne le sens correspondant.

& 8o A

valeur de consigne. Le chauffage du
bloc chauffant peut durer jusqu’a deux
minutes en fonction de la température
réglée et de la capacité de batterie.
Une bréve vibration double signale
que la température de consigne ré-
glée est atteinte.

Affichage température
effective

Bouton de réglage de la
température plus

La température actuelle (température
effective) peut étre lue sur la premiere
ligne en haut de I'écran.

Fahrenheit/Celsius

Si vous appuyez en méme temps le
bouton plus et moins, vous passez des
degrés Celsius aux degrés Fahrenheit
etinversement.




8. REMPLIR LA CHAMBRE DE REMPLISSAGE

L'unité de refroidissement doit étre
démontée du vaporisateur en la dévis-
sant de 90°.

Retirer I'unité de refroidissement (avec
I'embout)

Toujours remplir de matiére végé-
tale fragmentée la chambre de rem-
plissage métallique jusqu‘au bord

plastique. Ne pas trop comprimer la

matiere végétale pour ne pas rendre
I'inhalation trop difficile. Retirer la ma-
tiére végétale en excédent tout autour
de la tubulure de remplissage pour
pouvoir monter proprement I'unité de
refroidissement.

Sila chambre de remplissage
n‘est pas completement rem-

plie, la substance a vaporiser
sera susceptible de glisser, Iair chaud
pouvant alors circuler sans pénétrer
celle-ci, ce qui empéchera la vapori-
sation.

Chambre de remplissage correctement
remplie

Si la chambre de remplissage ne doit
pas étre complétement remplie, il est
conseillé de déposer le coussinet a
liquides fourni sur la matiére végétale
avant de monter 'unité de refroidisse-
ment sur le vaporisateur.

Chambre de remplissage partiellement
remplie avec coussinet a liquides superposé

=)



8. REMPLIR LA CHAMBRE DE REMPLISS =

Veillez a ce que les tamis ne
‘ soient pas salis par les ma-
tieres végétales. Pour un
fonctionnement optimal, il est conseil-
1é de nettoyer les tamis avec la brosse

de nettoyage fourni aprés chaque va-
porisation.

Le tamis supérieur, en particulier,
peut étre bouché par de la matiere
végétale, ce qui rend I'inhalation plus
difficile. Dans un tel cas, démonter le
tamis comme décrit en 10. (Démon-
tage, nettoyage et assemblage) et le
nettoyer, ou bien le remplacer par un
nouveau tamis.

Remonter ensuite I'unité de refroidis-
sement en la vissant de 90°.

8.1. Accessoire de remplissage

L'accessoire de remplissage joint per-
met de remplir facilement et propre-
ment la chambre de remplissage tout
en servant de magasin a emporter et
a conserver la matiére végétale déja
fragmentée par le moulin & herbes.

Couvercle
supérieur

———

Bouchon

Coque

Couvercle
inférieur

Pour remplir I'accessoire de remplis-
sage, retirer le couvercle supérieur et
remplir de matiere végétale fragmen-
tée lacoque avec le bouchon. Remon-
ter le couvercle supérieur et fermer.

Accessoire de remplissage rempli (le
couvercle supérieur retiré)




8. REMPLIR LA CHAMBRE DE REMPLISSAGE

8.2. Remplir la chambre de rem-
plissage au moyen de l'accessoire
de remplissage

Démonter l'unité de refroidissement
du vaporisateur et retirer les restes
éventuels de la chambre de remplis-
sage. Il est possible de se servir de
I'outil de chambre de remplissage a
cet effet.

Retirer le couvercle inférieur de l'ac-
cessoire de remplissage et monter
celui-ci a la place de 'unité de refroi-
dissement, en le vissant sur le vapori-
sateur. Retirer le couvercle supérieur
de l'accessoire. Tirer le bouchon et
utiliser celui-ci pour verser une portion
de matiere végétale dans la chambre
de remplissage par l'ouverture cen-
trale.

Veiller a ne pas trop remplir la
‘ chambre de remplissage.
(voir 8. «Replir la chambre de
remplissage »)
Ne remplir que jusqu’au bord inférieur
de l'accessoire de remplissage (voir
l'illustration ci-dessous «Remplis-
sage de la chambre avec I'accessoire
de remplissage») !
Un sur-remplissage méne a l'obtura-
tion du tamis, ce qui rend l'inhalation
plus difficile.

Remplir la chambre de remplissage avec
I'accessoire de remplissage

Le bord inférieur de I'accessoire de
remplissage doit rester dégagé

Remettre ensuite le bouchon en place
dans I'ouverture centrale et revisser le
couvercle supérieur de l'accessoire
de remplissage. Dévisser l'accessoire
de 90° et revisser le couvercle inté-
rieur. Remonter I'unité de refroidisse-
ment en la vissant de 90°.




9. APPLICATION

Monter l'unité de refroidissement sur
le vaporisateur et faire chauffer. On
obtient ainsi que la chambre de rem-
plissage et la substance a vaporiser
soient préchauffées et que la vapori-
sation puisse commencer des que le
processus de chauffage est terminé.

Risque de brdlure !
& Ne toucher aucune piece de
la chambre de remplissage
tant que celle-ci n‘est pas encore re-

froidie apres utilisation avec le Vapo-
risateur MIGHTY.

Linhalation peut commencer quand
la température réglée est atteinte par
le vaporisateur (la température effec-
tive correspond a la température de
consigne, ce qui est signalé par une
breve vibration double), et que I'em-
bout est déployé.

Utilisation : maintenir I'embout entre
les lévres et inhaler lentement et

Utilisation du Vaporisateur MIGHTY

régulierement
secondes.

pendant quelques

En ce qui concerne le dégagement de
vapeur, tenir compte de ce qui suit : le
go(t sera d‘autant plus altéré que la
vapeur sera intense.

Si la vapeur se dégage de
maniére tres intense (avec
une densité élevée), la
concentration de parfums et d‘arémes
peut entrainer une irritation des voies

respiratoires.

Dans un tel cas, il conviendra de bais-
ser la température pour réduire la
densité d‘évaporation.

N‘inhaler que la moitié de
votre capacité effective d‘in-
halation. Retenir |‘air pendant
quelques secondes et expirer lente-
ment. Il est judicieux de se concentrer
consciemment sur le processus de

respiration.

Eteindre le Vaporisateur MIGHTY
aprés vaporisation. A cet effet, activer
I'interrupteur orange (ON/OFF) pen-
dant au moins une seconde. Le vapo-
risateur signale la mise hors tension
par une bréve vibration.

Débrancher le bloc d’alimentation (s'il
a été utilisé) de la prise secteur puis du
vaporisateur. Laisser refroidir le bloc
d’alimentation et le vaporisateur avant
de les remballer.




10. DEMONTAGE, NETTOYAGE ET ASSEMBLAGE

Le refroidissement des vapeurs
s’accompagne inévitablement de la
condensation d'une faible partie de
celles-ci sur les surfaces intérieures
de l'unité de refroidissement.

Le nettoyage régulier de l'unité de
refroidissement, embout compris,
est indispensable au bon fonctionne-
ment de l‘appareil et au bon godt de
I'inhalation.

Un nettoyage de ces piéces est égale-
mentexigé pour des raisons d‘hygiéne
si le vaporisateur doit étre utilisé par
d‘autres personnes.

Le condensat peut étre col-
lant. Lunité de refroidisse-
ment pourra alors étre dé-

montée plus facilement si elle est
chauffée préalablement.

Description de I’'Unité de Refroidissement MIGHTY

L'unité de refroidissement comprend :

Embout

Joint d’embout

Couvercle d’'unité de
refroidissement

Joint de base petit

Base d'unité de
refroidissement

Tamis supérieur

Joint de base grand
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10.1. Démontage et assemblage Retirer le verrou du couvercle en le
de [I'Unité de Refroidissement soulevant sur un coté.
MIGHTY

Dévisser I'unité de refroidissement de
90° pour la démonter du vaporisateur.
Démonter I'embout du couvercle de
I'unité en le tournant Iégérement dans
les deux sens, retirer le joint d’embout.

Retrait du verrou de couvercle

Oter le couvercle de la base de l'unité

de refroidissement en tirant le cou-
Démontage de 'embout du couvercle de vercle vers le haut.
I'unité de refroidissement

Déverrovuiller le couvercle en tirant le
verrou vers l'arriere.

Déverrouillage du couvercle

Retrait du couvercle de la base de I'unité de
refroidissement
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10. DEMONTAGE, NETTOYAGE ET ASSEMBLAGE

Retirer le grand et le petit joints de
base. Dégager le grand joint sur I'évi-
dement de rainure en se servant de
I'outil de chambre de remplissage.

Retrait du grand joint de base

Dégager le tamis supérieur du cou-
vercle de la chambre de remplissage
en le repoussant du haut vers le bas a
|‘aide de I'outil de chambre de remplis-
sage fourni.

Le remontage des éléments est effec-
tué dans l'ordre inverse des opéra-
tions de démontage.

Veiller au positionnement cor-
rect des joints lors du remon-
tage. Le joint d’'embout en
particulier devrabien étre mis en place
dans le couvercle et ne plus étre vi-

sible.

Le tamis supérieur doit étre soigneu-
sement mis en place dans la rainure
prévue a cet effet. Une mise en place
incorrecte peut entrainer la pénétra-
tion de particules végétales dans I'uni-
té de refroidissement, avec un risque
d’encrassement, ou d‘inhalation de
ces particules.

Retrait du tamis supérieur
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10.2. Nettoyage de I'Unité de Re-
froidissement MIGHTY

Lunité de refroidissement peut étre
démontée pour nettoyage et remon-
tée (voir 10.1. «Démontage et assem-
blage de I'Unité de Refroidissement
MIGHTY»).

Pour le nettoyage manuel, utiliser la
brosse de nettoyage ainsi que des
cotons-tiges et un chiffon en coton
ou une serviette en papier. Comme
solvants, nous conseillons dutiliser
de l‘alcool dénaturé (éthanol) ou de
I'eau chaude additionnée de produit
avaisselle.

Nettoyage manuel de I'unité de
refroidissement démontée

Ne pas baigner les piéces en
matiére plastique plus d’une

heure dans de I‘alcool ou de
I'éthanol. Un contact de longue durée
avec l‘alcool ou I‘éthanol peut entrai-
ner un changement de couleur ou une
fragilisation des piéces en matiére
plastique.

Avant de remonter |‘appareil, bien lais-
ser sécher tous les composants.

Aprés le nettoyage, contrélez la pré-
sence de surfaces endommagées, de
fissures, de parties amollies ou dur-
cies, de salissures, de décolorations
sur toutes les différentes piéces, et
mettez au rebut les piéces abimés.

Danger ! L‘éthanol (I‘alcool
dénaturé) est facilement
inflammable.
De nouvelles unités de refroi-
dissement peuvent étre com-
mandées par set sur notre site

Internet  www.storz-bickel.
com.




11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bloc d’alimentation:

Puissance absorbée : 36 W

Tension d’entrée : 100-240 V / 50-60 Hz
Tension de sortie : 12v DC
Vaporisateur MIGHTY :

Tension d‘entrée : 12V DC

Les indications de tension sont portées sur les plaques d’appareil du Vaporisateur
MIGHTY et du bloc d’alimentation.

Puissance absorbée par Vaporisateur MIGHTY : 36 W
Température de service : 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

Température de vaporisation :
entre env. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F
Poids : env. 230 g

Pour garantir la séparation du réseau, débrancher le bloc d’alimentation de la prise
de courant.

Sous réserve de modifications techniques.

Fabricant

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Str. 1

78532 Tuttlingen, Allemagne




12. DECLARATION DE CONFORMITE C€

Les appatreils satisfont aux exigences des directives CE suivantes :
» DIN EN 60 335

> DIN EN 60 950
» Compatibilité électromagnétique 2004/108/EG




13. GARANTIE LEGALE, RESPONSABILITE,

SERVICE DE REPARATION

Déclarations et garanties légales
du fabricant

Ces déclarations et garanties légales
s’appliquent a tous les clients finaux
(les «Clients» et chacun, individuelle-
ment, un «Client») se portant acqué-
reurs de produits (les «Produits»)
vendus par Storz & Bickel GmbH Co.
KG ou Storz & Bickel America, Inc.
(P'«<Entreprise»).

Garantie légale et limitation

L'Entreprise garantit, uniquement a
I'acquéreur original des Produits, que
pour la période de garantie légale
(telle que définie ci-dessous), les Pro-
duits seront exempts de vices maté-
riels et de fabrication en cas d'utilisa-
tion normale, et seront conformes aux
spécifications des Produits publiées
par I'Entreprise. Nonobstant ce qui
précede, I'Entreprise conserve son
droit de ne pas s’en tenir a ses spé-
cifications publiées sur la base des
derniéres innovations etaméliorations
des fonctions et de la conception des
Produits. La garantie légale précé-
dente présuppose un stockage, un
transport et un usage appropriés des
Produits et ne couvre pas les vices dus
a l'usure normale ou a des détériora-
tions, y compris, mais pas exclusive-
ment, les défauts sur les batteries, ta-
mis et des piéces d‘usures similaires.

A la livraison, le Client doit vérifier

immédiatement que les Produits sont
conformes et ne présentent aucun

vice visible. Le Client doit faire immé-
diatement parta'Entreprise, par écrit,
de toute non-conformité ou de tout
vice visible sur les Produits et contac-
ter 'Entreprise par écrit concernant le
retour ou la réparation, suivant le cas.

Garantie légale

Le Client doit notifier 'Entreprise par
écrit de tout vice sur les Produits. La
seule obligation de I'Entreprise selon
la garantie |égale précédente est de
réparer ou de corriger, la décision lui
appartenant, le vice couvert par la
garantie légale ou de remplacer ou
d’échanger le Produit, a condition que
le Client ait retourné, a ses propres
frais, les Produits avec une copie de
la facture originale a I'Entreprise ou a
I'un de ses réparateurs agréés. Tout
Produit réparé, corrigé, remplacé ou
échangé est sujet a la garantie Iégale
exposée au point «Garantie légale
et limitation», suite a sa réparation,
sa correction, son remplacement ou
son échange. Si I'Entreprise a regu
une notification de la part du Client et
gu’aucun vice n'a pu étre décelé sur le
Produit, les frais engagés par I'Entre-
prise suite a la notification sont a la
charge du Client.

La «période de garantie légale» dé-
bute a la date a laquelle les Produits
sont livrés physiquement sur le site
du Client, et a une durée de vingt-
quatre (24) mois pour le Vaporisateur
MIGHTY.
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SERVICE DE REPARATION

LEntreprise n‘autorise aucune per-
sonne ou aucune partie a supposer ou
a créer pour elle toute autre obligation
ou responsabilité en lien avec les Pro-
duits a I'exception de celles qui sont
exposées dans le présent document.

Toutes les requétes et notifications
émanant de Clients des Etats-Unis et
du Canada dans le cadre de cette
garantie légale doivent étre adres-
séesa:

Storz & Bickel America, Inc.

1078 60th Street, Suite A

Oakland, CA 94608

Téléphone : 510-451-1553
Fax : 510-451-2053

email :
service-america@storz-bickel.com

Toutes les requétes et notifications
émanant de toutes autres Clients
dans le cadre de cette garantie légale
doivent étre adressées a:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen, Allemagne

Téléphone : +49-7461-969707-0
Fax : +49-7461-969707-7

email : service@storz-bickel.com

La garantie légale exposée dans la
section «Garantie légale et limitation»
se substitue a toutes autres garanties
légales (qu'elles soient expresses ou
implicites), tout autre droit ou toute
autre condition, et le Client reconnait
qgua l'exception d'une telle garantie
légale limitée, les Produits sont fournis
«en l'etat». LEntreprise se dégage en
particulier mais pas exclusivement, de
toutes les garanties légales de toute
nature, expresses ou implicites, y
compris, sans limitation, des garanties
légalesimplicites de qualité marchande
et d'adéquation a un usage particulier,
de non-contrefagcon et des garanties
légales découlant de I'exécution du
contrat, des affaires et des usages
commerciaux.

Responsabilité

Toute intervention sur les Produits sup-
pose la connaissance et I'observation
exactes du présent Mode d’Emploi.
L'utilisateur accepte dans tous les cas
la pleine responsabilité d’une utilisation
non conforme des Produits. L'utilisation
conforme implique I'emploi exclusif des
matieres végétales indiquées par nous.

Seule, l'entreprise Storz & Bickel
GmbH & Co. KG ou un service apres-
vente agréé sont habilités a effectuer
des réparations sur les Produits.

Des accessoires d’origine Storz & Bic-
kel seront exclusivement utilisés pour
le fonctionnement de ces Produits, ou
d'éléments de ceux-ci.
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SERVICE DE REPARATION

Le non-respect d’'une seule des indica-
tions décrites dans ce Mode d‘Emploi
annule la garantie légale et la respon-
sabilité de I'entreprise Storz & Bickel
GmbH & Co. KG.

Limitation de responsabilité

L'Entreprise ne peut étre tenue respon-
sable en cas de dommages et intéréts
indirects, accessoires, punitifs, spé-
ciaux ou subséquents, y compris mais
pas exclusivement, les dommages et
intéréts pour manque a gagner, perte
de revenus, de réputation ou d'utilisa-
tion, subis par le Client ou tout tiers, que
ce soit dans une action contractuelle,
un délit, une responsabilité stricte ou
imposés par la loi, ou autre, méme si
informée de la possibilité de tels dom-
mages et intéréts.

La responsabilité de I'Entreprise pour
les dommages et intéréts découlant de
ou en lien avec cet accord ne doit en
aucun cas dépasser le prix d'achat des
Produits. Il est convenu et admis que
les dispositions de cet accord repar-
tissent les risques entre I'Entreprise et
le Client, que les prix de I'Entreprise re-
fletent cette répartition du risque, mais
que I'Entreprise n'aurait pas conclu cet
accord en l'absence de cette répartition
et de la limitation de la responsabilité.

Dans les juridictions qui limitent la
portée de ou excluent les limitations
ou l'exclusion de la voie de droit ou de
dommages et intéréts, ou de respon-
sabilité, telle que la responsabilité pour

négligence grave ou faute inexcusable,
ou n‘autorisent pas I'exclusion des ga-
ranties légales implicites, la limitation
ou I'exclusion des garanties légales,
de la voie de droit, de dommages et
intéréts ou de laresponsabilité exposée
ci-dessus sont destinées a s'appliquer
jusqu‘a la limite maximale autorisée
par la législation applicable. Le Client
peut également avoir d’autres droits qui
varient en fonction de I'état, du pays ou
autre juridiction.

Les informations contenus dans ce
Mode d’Emploi reposent sur notre
expérience et sont & jour et completes
selon I'‘état actuel de nos connais-
sances et notre capacité au moment
de l'impression. Storz & Bickel GmbH
& Co. KG décline toute responsabilité
pourleserreurs, lesomissionsoulesin-
terprétations incorrectes des contenus
ou de toute information ci-incluses. Les
utilisateurs sontinformés que toutes les
applications et utilisations des Produits
décrits doivent étre conformes aux lois,
ordonnances et codes locaux appli-
cables et les utilisateurs des Produits
sont informés qu'‘ils sont seuls respon-
sables de la détermination et de I'assu-
rance de la compatibilité de tout Produit
avec l'application prévue.

Service de réparation

Aprés que la période de garantie |égale
a expiré ou en présence de vices non
couverts par la garantie légale, notre
département SAV répare le vice aprés
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avoir fourni une estimation au Client et
avoir regu le paiement.

Droit d’auteur

Aucune partie de ce document ne peut
étre reproduite, sous quelque forme
que ce soit, (impression, photocopie ou
autres moyens) ou modifiée, dupliquée
ou distribuée électroniquement sans
I'accord préalable écrit de Storz & Bic-
kel GmbH & Co. KG.
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